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1. Przedmiot i zakres

Instrukcja dotyczy sposobu pobierania probek wody przeznaczonych do badan
fizykochemicznych

Terminy i definicje

Nie dotyczy

Odpowiedzialno$¢

Personel laboratorium odpowiada za przekazanie Klientowi informacji na temat sposobu
pobierania probki lub udost¢pnienie niniejszej instrukcji oraz wydanie odpowiednich, opisanych
(np. rodzaj utrwalacza, jesli dotyczy) naczyn na probki na zyczenie klienta. W przypadku, gdy
Klient sam dostarcza probki do badan, Laboratorium nie ponosi odpowiedzialnosci za

prawidlowos¢ pobierania 1 warunki transportu probek.

Opis postepowania

4.1 Uwagi ogdlne

Miejsce pobrania probki nalezy wybra¢ w taki sposob, aby bylo reprezentatywne i zgodne z
okreslonym celem.

Migjsce, sposob pobrania probki oraz warunki jej transportu maja istotny wplyw na uzyskane
wyniki.

Butelki na prébki do badan fizykochemicznych mozna pobraé¢ w siedzibie Laboratorium Wody
(ul. Olsztyniska 52, Belchatéw) w dni robocze w godzinach 7:00 — 15:00.

W celu zminimalizowania mozliwosci zmian w pobranej probcee, nalezy ja jak najszybciej
dostarczy¢ do laboratorium w uzgodnionym uprzednio terminie.

UWAGA! Pobrane probki nalezy dostarczy¢ do laboratorium w dniu pobrania najpézniej do
godziny 11:00.

Laboratorium przyjmuje probki w dni robocze od poniedziatku do piatku.

4.2 Pobieranie prébek do badan fizykochemicznych:

Przed pobraniem nalezy zdjg¢ z kranu dodatkowe urzadzenia np. perlator, sitka, rurki
przedtuzajgce, itp.

Odkreci¢ kurek/zawor z zimna wodg i swobodnym strumieniem przez co najmniej 3-5min.
spuszcza¢ wodg, w celu ustabilizowania jej sktadu.

Przed pobraniem pojemnik przepluka¢ dwukrotnie badang woda. Wyjatek stanowi pobieranie
probki do butelek z wlanym utrwalaczem.

Wode wlewa¢ do pojemnika powolnym strumieniem, aby zminimalizowa¢ natlenienie wody-
wylot butelki zblizy¢ do kurka (nie dotykajac kurka!).

Zaleca si¢ catkowite napetnienie butelki (az do przelania wody) i zamknigcie w taki sposob, aby
na powierzchni wody nie pozostawaly pecherzyki powietrza tzn. ,,pod korek™. Wyjatek stanowi
pobieranie prébki do butelek z wlanym utrwalaczem. Napelnia si¢ wowczas butelke do pelna, ale
bez przelania.
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Butelke zawierajacg utrwalacz napelnia si¢ w ostatniej kolejnosci (zapewnienie takiej kolejnosci
otwierania pojemnikow, aby wyeliminowa¢ mozliwosé zanieczyszczenia probki wody w jednym
pojemniku, skladnikiem utrwalacza z innego pojemnika, ktory bedzie utrwalany w danej probce.)
W przypadku wody ze zrodet lub studni w celu pobrania probki opusci¢ do otworu prosty czerpak
np. wiadro lub inny otwarty pojemnik (zadba¢ o czystos¢ pojemnika tak aby nie zanieczysci¢
pobieranej probki). Nastepnie przela¢ pobrang wode do butelek/butelki. Dalszy sposéb
postgpowania jak wyzej.

Od razu po pobraniu nalezy opisa¢ probke podajac nastgpujace informacje:

- data i godzina pobrania probki

- imi¢ i nazwisko osoby pobierajacej probke

- miejsce 1 punkt pobrania probki

- rodzaj pobranego materiatu — woda do spozycia (uzdatniona) czy woda surowa.

Butelki z probka zabezpieczy¢ przed ogrzaniem.

Wypelni¢ ,,Protokol z pobrania probki przez Klienta” dostgpny w Biurze Obstugi Klienta lub w
Laboratorium (protok6t mozna wypeini¢ w laboratorium po dostarczeniu probki)

4.3 Postgpowanie z prébkami podczas transportu:

Prébki do badan fizykochemicznych nalezy dostarczy¢ do laboratorium w jak najkrétszym czasie.
Zaleca sie transportowanie i przechowywanie probek w warunkach chlodniczych

(np. torby chiodnicze z wktadami lodowymi w temp. 5+3 °C). Laboratorium dopuszcza
wypozyczenie przenosnej lodowki umozliwiajgcej prawidlowy transport pobranych probek.
Nalezy unika¢ zanieczyszczenia zewnetrznych $cian pojemnikow z probkami, szczegolnie szyjek 1
korkow zaro6wno podcezas pobrania jak 1 transportu.

Probki nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub rozlaniem, unika¢ wstrzgsania i ekspozycji
na $wiatto.

4.4 Informacje dodatkowe

Laboratorium moze odmoéwi¢ przyjecia probki do badan wéwcezas, gdy pracownik Laboratorium
przyjmujgcy probke stwierdzi, Ze stan probki jest niewtasciwy np. ilos¢ probki jest
niewystarczajaca itp.

W sprawozdaniu z badan zamieszczana jest informacja, ze probka zostata pobrana zgodnie z
oswiadczeniem klienta. Wszystkie informacje dotyczace czasu i miejsca pobrania probki sg
zawarte w ,,Protokole z pobrania probki przez klienta” ktdry wypelnia klient.

W przypadku probek pobranych przez Klienta, jezeli wyniki beda podawane z niepewnoscig, to
warto$¢ niepewnosci nie bedzie obejmowala etapu pobierania probek, co zostanie zapisane w
sprawozdaniu.

Dokumenty zwigzane

PN-ISO 5667-5:2017-10 — ,Jako$¢ wody. Pobieranie probek. Czgs¢ 5: Wytyczne dotyczace
pobierania probek wody do picia ze stacji uzdatniania wody i systemow dystrybucji wody”
PN-EN ISO 5667-3:2018 — ,,Jako$¢ wody. Pobieranie probek. Cz¢sé 3: Utrwalanie i postgpowanie
z probkami wody.”

Zalaczniki

IT-LW.02.01 — ,,Protokot z pobrania probki przez Klienta”
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Strona
1/1

Laboratorium Wody

Obowigzuje od:
06.12.2018

Numer zlecenia nadany przez laboratorium....recccscsninscscenans

Uzupetnia Klient

Oznaczenie pojemnika na
probke

Miejsce pobrania prébki

Punkt pobrania probki

Data i godzina pobrania
probki

Pobrany materiat [J woda do spozycia
(wtasciwe zaznaczyé X)

[ wodasurowa

Metoda pobrania prébki [] norma:

[] Instrukcja:

{wtasciwe zaznaczy¢ x i uzupetnic ;
zapis) [ Inna:

Uwagi

imie i nazwisko
pobierajacego prébke

Data i podpis Klienta
sporzadzajgcego zapis

Uzupetnia Laboratorium

Kod prébki Data i podpis osoby przyjmujacej probke




