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MIESIECZNE ZESTAWIENIE WYNIKOW Z BADANIA WODY — MARZEC/ 2022
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Miejsce wykonania badan: Laboratorium Wody, ul. Olsztyinska 52, 97-400 Betchatéw, Tel: 691 941 562 //"/uln\“\\
‘s . . o A0F . i AB 1590
Miejsce pobrania: Stacja Uzdatniania Wody (Ujecie Myszaki) - Wyjscie
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DATA
Brak Brak 7,2 532 .
01.03.2022 <0,30 | 5 zapachu smaku (146°C) | (25.0°C) <0,130 <0,027 74 21 - - - - - Nie wykryto 0 0 0
Brak 7,2 515
02.03.2022 0,33 " | zapachu - (13.8°C) | (25.0°C) - <0,027 66 22 - - - - - - - - -
Brak 7.2 529
03.03.2022 <30 - zapachu - 145°C) | 25.0°0) - <0,027 68 16 - - - - - - - - -
Brak 7,2 512
04.03.2022 0,34 " | zapachu - (14,6°C) | (25.0°C) - <0,027 60 22 - - - - - - - - -
Brak Brak 7,2 535
07.03.2022 <0,30 | 5 zapachu smaku (13.8°C) | (25,0°C) <0,130 <0,027 76 23 1,10 | <0,010 | 6,52 <1,00 | 300 1 0 0 0
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Brak

Brak

7,2

560

08032022 | 035 | 5 | SEL | R0 | ey | aseecy | <010 | <0027 | 74 25 | - - : i - | Niewykryto | 0 0
09.03.2022 | <030 | - Za'z;i';u - (157,'120 ol 55’?)(2 ol - <0,027 | 76 20 | - - ; - - - ] ]
10.03.2022 | <030 | - Zairai';u - (132% o (255,‘?)3 ol - <0,027 | 66 4 | - - ; - ; - ] ]
11.03.2022 | <030 | - Zairai';u : a 67,520 ol e 55209 ol - <0027 | 63 | <15 | - - i i i ] ] ]
14.03.2022 | <030 | 10 Zairai';u Drak (157,620 ol e 55305 o | <010 | <0027 | &2 39 | 086 | <0010 | 659 | 1,81 | 265 1 0 0
15.03.2022 | <030 | 5 Zaira"’(‘:';u Drak a 47(%% ol e 55’%%9 <0130 | <0027 | 57 31 | - . : : - | Niewykryto | 0 0
16.032022 | 035 | - Zairai';u : (137"320 ol e 55%3 ol - <0027 | 83 29 | - - i i i ] ] ]
17.03.2022 | <030 | - Za%;"’(‘:';u - (1213% N (2;‘(‘)% ol - <0,027 71 31 - - - - ; ] ] ]
18.03.2022 | <030 | - Za%;i';u . (151% ole 55%)6 ol - <0027 | 84 35 | - - : i i : i i
21.032022 | 033 | 5 Za%;iﬁu SE{;L‘U (137,620 ol e 55?(’)1 o | <0130 | 00% 73 34 | 081 | <0010 | 553 | 152 | 333 | Niewykryto | 0 0
22032022 | 038 | 5 Za%;iﬁu SE]?I'(‘U a 4713 ole i‘(‘)% o | <0130 | <0027 | 57 33 | - - - - - | Niewykyto | 0 0
23.03.2022 | <030 | - Za%;iﬁu . a 47,52" ol e 55%7 ol - <0027 | 58 2 | - - : i : : i i
24032022 | 033 | - Za'z;i';u : (1371520 o (zg’jﬁ ol - <0027 | 87 a9 | - - : i i ] ] ]
25.03.2022 | 041 | - Zai;iﬁu : (157'*320 ol e ?368 ol - <0027 | 76 s | - - : i i ] ] ]
28.03.2022 | 031 | 10 Za%;i';u Sm’(‘u (157'*220 ole ?%0 o | <0130 | <0027 | 44 322 |34 | <0010 59 | 129 | 248 | Niewykryto | 0 0
29.03.2022 | 048 | 5 Za%;i';u Sm’(‘u (172% ole S‘F’zﬁ o | <0130 | <0027 | 8 46 | - - ; - - | Niewykyto | 0 0
30.03.2022 | <030 | - Za'z;i';u . (1;'120 cle 55%)7 ol - 0,154 66 31 | - - i i : ] ] ]
31.032022 | 037 | 5 Zai;i‘;u siﬁ'fu a 47,63; 9le 55%7 o | 0222 | o0z 52 27 | - - - - - | Niewykryto | 0 0

D Akceptowalny przez konsumentéw i bez nieprawidtowych zmian ; 2 metoda akredytowana; 2 norma wycofana ze zbioru polskich norm

< - ponizej granicy oznaczalnosci
* - Podstawa prawna : Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017 r. w sprawie jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi ( Dz. U.2017r., P0z.2294)

Autoryzowal:
specjalista ds. badan — Magdalena Kielnerowska

Zatwierdzit:
Kierownik Laboratorium- Ewa Kaczmarczyk
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